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WICHTIGE GEBRAUCHSINFORMATION

Not all products are available in every country.
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IMPORTANT INFORMATION FOR USE
KURZ Tympanoplasty Prostheses
Please read carefully prior to clinical use!

INFORMATION IMPORTANTE AVANT UTILISATION

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER L‘UTILIZZO

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL USO
Por favor lea cuidadosamente esto antes de su uso clínico!

INFORMAÇÃO IMPORTANTE PARA UTILIZAÇÃO

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO POUŽITÍ 
Před klinickým použitím pečlivě přečtěte!

INFORMACIJE O UPOTREBI
KURZ-ove proteze za rekonstrukciju bubnjića
Pročitajte pažljivo pre kliničke primene!

WAŻNA INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA
Protezy KURZ do plastyki błony bębenkowei
Dokładnie przeczytać przed zastosowaniem klinicznym!

MIKILVÆGAR NOTKUNARLEIĐBEININGAR
Lesið vandlega fyrir ísetningu!

VIGTIG INFORMATION
Læses omhyggeligt før klinisk brug

TÄRKEÄÄ KÄYTTÖÖN LIITTYVÄÄ TIETOA
!
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VIKTIG ANVÄNDAR-INFORMATION
Läs noggrant före kliniskt bruk!

VIKTIG INFORMASJON FØR BRUK
Vennligst, les nøye for klinisk bruk!

ÖNEMLI KULLANMA TALIMATĺ
Klinik kullanímdan evvel dikkatle okuyunuz!

BELANGRIJKE GEBRUIKSINFORMATIE
KURZ Tympanoplasty Prostheses 

A FELHASZNÁLÓKNAK SZÓLÓ FONTOS INFORMÁCIÓ

POMEMBNA NAVODILA ZA UPORABO
Skrbno preberite pred klinično uporabo!

INFORMAŢII IMPORTANTE PRIVIND UTILIZAREA

OLULINE KASUTUSINFORMATSIOON
Enne kliinilist kasutamist palun lugeda hoolikalt läbi!

SVARBI NAUDOJIMO INFORMACIJA
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See www.kurzmed.com
for detailed information
about MRI.
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Titanium ASTM F67
Medical Grade

REF Size (mm) REF Size (mm)
1002 023 1.75
1002 024 2.0
1002 025 2.25
1002 026 2.5
1002 027 2.75
1002 028 3.0
1002 029 3.25
1002 030 3.5
1002 032 4.0
1002 033 4.5
1002 034 5.0
1002 035 5.5

1002 037 6.0
1002 039 8.0
1002 041 10.0
1002 046 15.0
1002 047 16.0

Duesseldorf Type AERIAL Total
REF Size (mm) REF Size (mm)

1004 034 3.0

1004 035 3.25

1004 036 3.5

1004 037 3.75

1004 038 4.0

1004 039 4.25

1004 040 4.5

1004 041 4.75

1004 042 5.0

1004 043 5.25

1004 044 5.5

1004 046 6.0

1004 048 6.5

1004 049 7.0

Total

Pa l

REF Size (mm)
TTP-Tuebingen Type AERIAL Total
REF Size (mm) REF Size (mm)

1002 223 1.75
1002 224 2.0
1002 225 2.25
1002 226 2.5
1002 227 2.75
1002 228 3.0
1002 229 3.25
1002 230 3.5

1004 234 3.0
1004 235 3.25
1004 236 3.5
1004 237 3.75
1004 238 4.0
1004 239 4.25
1004 240 4.5
1004 241 4.75
1004 242 5.0

1004 243 5.25
1004 244 5.5
1004 246 6.0
1004 248 6.5
1004 249 7.0

Total

Pa l MNP P
REF Size (mm)

MNP Total Prosthesis
REF Size (mm) REF Size (mm)

1002 423 1.75
1002 424 2.0
1002 425 2.25
1002 426 2.5
1002 427 2.75
1002 428 3.0
1002 429 3.25
1002 430 3.5

1004 434 3.0
1004 435 3.25
1004 436 3.5
1004 437 3.75
1004 438 4.0
1004 439 4.25
1004 440 4.5
1004 441 4.75

1004 442 5.0
1004 443 5.25
1004 444 5.5
1004 446 6.0
1004 448 6.5
1004 449 7.0

MunichLMU LMU AERIAL Total

Total

Pa l MunichLMU 

REF Size (mm)
Munich LMU AERIAL Total
REF Size (mm) REF Size (mm)

1002 073 1.75

1002 074 2.0

1002 075 2.25

1002 076 2.5

1002 077 2.75

1002 078 3.0

1002 079 3.25

1002 080 3.5

1004 074 3.0

1004 075 3.25

1004 076 3.5

1004 077 3.75

1004 078 4.0

1004 079 4.25

1004 080 4.5

1004 081 4.75

1004 082 5.0

1004 083 5.25

1004 084 5.5

1004 086 6.0

1004 088 6.5

1004 089 7.0

Regensburg Type Total Prosthesis

Shaft Diameter ø: 0.2 mm

Regensburg Type Total Prosthesis
REF Size (mm)

1004 458 4.00

1004 459 4.25

1004 460 4.50

1004 461 4.75

1004 462 5.00

ø 2.6 mm
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Titanium ASTM F67
Medical Grade

max. 3-5x

Titanium ASTM F67
Medical Grade

Titanium 
ASTM F67
Medical Grade

Titanium 
ASTM F67
Medical Grade

Algemene / Vispārēja informācija / Všeobecné informácie / 一般情報

Upozorenje, obratite pažnju / Brīdinājums; lūdzu, ņemiet vērā / Dbajte na výstražné upozornenie / 警告の内容に従ってください

Izbjegavajte – primjena nije dopuštena / Lūdzu, izvairieties – nav pielietojuma / 
Vyvarujte sa – nepoužívajte / 避けてください – 使用不可

Izbjegavajte – primjena nije dopuštena / Lūdzu, izvairieties – nav pielietojuma / Vyvarujte sa – nepoužívajte / 避けてください – 使用不可

Z

VAŽNE INFORMACIJE O UPOTREBI
Kurz proteze za timpanoplastiku
Pažljivo pročitajte prije kliničke primjene! 

SVARĪGA LIETOŠANAS INFORMĀCIJA
Kurz timpanoplastikas protēzes
Lūgums uzmanīgi izlasīt pirms klīniskās lietošanas! 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O POUŽÍVANÍ
Protézy Kurz pre tympanoplastiku 
Pred klinickým použitím si prosím dôkladne prečítajte tieto informácie! 

重要なユーザー情報
KURZ鼓室形成術用プロテーゼ短 
臨床使用前に本書を注意深くお読みください。! 
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REF Size (mm) REF Size (mm)
1002 250 1.75 1002 264   6.0
1002 251 2.0 1002 266   8.0
1002 252 2.25 1002 268 10.0
1002 253 2.5 1002 270 12.0
1002 254 2.75 1002 272 14.0
1002 255 3.0 1002 273 15.0
1002 256 3.25 1002 274 16.0
1002 257 3.5
1002 260 4.5

Medical Grade

xiBAL®
REF Size (mm) 
1002 350 1.75
1002 351 2.0
1002 352 2.25
1002 353 2.5
1002 354 2.75
1002 355 3.0
1002 356 3.25
1002 357 3.5
1002 364 6.0
1002 366 8.0
1002 368 10.0

Clip® Clip Pa exiBAL®

© Heinz Kurz GmbH - 

Zubehör:

Lisätarvikkeet:

Tillbehör:

Accessories:

Pribor:

Accessoires:

Accessori:

Accesorios:

Acessórios:

příslušenství:

прибор:

Akcesoria:

Fylgihluti:

Tilbehør:

Tilbehør:

Aksesuar:

Accessoires:

Accesorii:

Tarvik:

Reikmenys:

Angular Prosthesis Plester
Angular Prosthesis PlesterAngular Prosthesis Plester
REF Size (mm)

1002 610 2.25

1002 612 3.25

Angular CliP Prosthesis
Angular CliP Prosthesis Angular CliP Prosthesis

REF Size (mm)

1002 615 2.25

1002 617 3.25

L

Shaft Diameter ø: 0.2 mm

Titanium ASTM F67
Medical Grade

L

Shaft Diameter ø: 0.2 mm

Titanium ASTM F67
Medical Grade

принадлежности:

εξοπλισμός 

Kiegészítők:

Opremo:

配件:

 DMS 0000347_Rev.02-1* – 9501105 – 05/2023
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本使用说明应当在与《鼓室成形术假体的
一般说明》的相互关系中被理解。
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本ユーザー情報は、「鼓室形成術用プロテーゼに関する
一般情報」と併せてお読みください。
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付属品


